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CAIET DE SARCINI

Pentru

Dotarea cu aparatura $i echipamente medicale la Spitalul Judetean de Urgenté Zalau
Lot 1 Achizitionare Microscop operator pentru Compartimentul Oftalmologie

Lot 2 Achizitionare Videolaringoscop pentru Sectia Anestezie Terapie Intensiva

Lot 3 Achizitionarea Sonda sectoriala la Sectia Interne
Lot 4 Achizitionare generator de radiofrecventa pentru O.R.L.

Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia pentru elaborarea si
prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza cédrora se elaboreaza de citre

ofertant propunerea tehnica si financiara.



I. Informatii generale

I.1. Locatia: Judetul Salaj, Spitalul Judetean de Urgentd Zaldu, Loc. Zaldu, str.Simion

Barnutiu, nr. 67, jud Salaj
I.2. Autoritate Contractanta: Judetul Salaj

[.3. Obiectul contractului:
Dotarea cu aparatura si echipamente medicale la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau

Lot 1 Achizitionare Microscop operator pentru Compartimentul Oftalmologie

Lot 2 Achizitionare Videolaringoscop pentru Sectia Anestezie Terapie Intensiva

Lot 3 Achizitionarea Sonda sectoriala la Sectia Interne

Lot 4 Achizitionare generator de radiofrecventa pentru O.R.L.
[.4. Situatia existenta

Spitalul Judetean de Urgenta Zalau a fost construit in anul 1978 si are o capacitate de
753 de paturi pentru spitalizare continua si 30 de paturi pentru spitalizare de zi. Prin Programul
Operational Regional 2007 - 2013 a fost finalizat proiectul ,,Reabilitarea corpurilor A si B ale
Spitalului Judetean de Urgenta Zalau”, iar prin realizarea lucrarilor de ,Extindere, reabilitare
Ambulatoriu Integrat de Specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgentd Zaliu”,
finantat de catre Consiliul Judetean Salaj, s-a realizat o restructurare radicald atat functionatd

cat si sub aspectul abordarii lucrdrilor fizice, a celei mai importante unititi medicale din

judetul Salaj, care asigura asistenta medicala de urgenta si de specialitate atat pentru locuitorii
din municipiul Zalau, cét i pentru intreaga populatie a judetului.

Totusi, pentru ca unitatea medicala sa functioneze la standarde europene si sa isi
pastreze nivelul de acreditare, este necesard continuarea acestor eforturi prin investitii in
dotarea cu aparatura si echipamente medicale la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau.

La ora actuala, in cadrul compartimentului Oftalmologie existd un microscop operator cu
o vechime de peste 35 de ani, care prezinta defectiuni ce nu pot fi remediate din cauza lipsei
pieselor de schimb. Microscopul este necesar interventiilor chirurgicale prin facoemulsificare, in
cadrul compartimentului efectuandu-se aproximativ 1000 de cazuri pe an. Mentionam ca acest
aparat a fost primit prin donatie din Anglia, nefiind nou.

Sectia Anestezie Terapie Intensiva NU are in dotare un sistem de intubatie dificild



(videolaringoscop), astfel de situatii de intubatii fiind tot mai dese atdt in compartimentul
Terapie Intensivad, cat si la Anestezie,

fn vederea stabilirii unor diagnostice rapide si a unui tratament adecvat pentru bolnavii
de pe Sectia de Interne a Spitalului Judetean de Urgenta Zalau, s-a achizitionat un ecograf.
Mentionam ca in sectia de Interne, bolnavii au afectiuni complexe, iar pentru a stabili un
diagnostic corect este nevoie de dotarea ecografului si cu o sonda sectoriala.

Compartimentul O.R.L. al Spitalului Judetean de Urgentd Zaldu NU este dotat cu
generator de radiofrecventd, situatie in care nu se pot efectua unele interventii chirurgicale
(otoplastia tubard, microchirurgia endolaringiana, uvulo-palato-faringoplastia, reducerea
volumetrica a cornetelor nazale, a valului palatin, a bazei limbii, etc.). Existd numeroase
solicitari din partea pacientilor care necesita o astfel de interventie, dar in lipsa acestui aparat,
sunt redirectionati catre alte centre medicale limitrofe judetului Salaj.

Achizitionarea unui asemenea aparat, in cadrul compartimentului O.R.L., ar conduce la
rezolvarea deselor solicitari la nivelul judetului Salaj, medicii din acest compartiment avand

competenta necesara pentru a efectua aceste proceduri.

[.5. Beneficiarul echipamentelor: Spitalul Judetean de Urgenta Zaldu

Il. Descrierea generala a serviciilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini

Denumirea serviciilor:
Dotarea cu aparatura si echipamente medicale la Spitalul Judetean de Urgenta Zaldu
Lot 1 Achizitionare Microscop operator pentru Compartimentul Oftalmologie
Lot 2 Achizitionare Videolaringoscop pentru Sectia Anestezie Terapie Intensiva
Lot 3 Achizitionarea Sonda sectoriala la Sectia Interne

Lot 4 Achizitionare generator de radiofrecventa pentru O.R.L.

Situatia propusa:

Tratamentul si ingrijirea pacientilor sunt direct legate de buna dotare si functionare a
sectiilor si compartimentelor de specialitate din cadrul spitalului. Se propune astfel realizarea
investitiei de dotare cu echipamente medicale a Spitalutui Judetean de Urgenta Zaldu, investitie



ce are drept scop imbunatatirea infrastructurii acestor sectii si compartimente in vederea
realizarii unui act medical in conditii de siguranta si calitate maxima.

Specificatiile tehnice cuprinse in acest caiet de sarcini si anexele aferente, sunt cerinte
minimale care trebuiesc indeplinite in acest sens sau in mecanisme echivalente ce indeplinesc in

mod minimal cerintele si functionalitatile specificate.

Eventuale specificatii tehnice care indicaA o anumita origine, sursi
procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenti de

fabricatie, vor fi considerate “sau echivalent”.

lIl. Descrierea contractului

1.1 Obiectul contractului

Echipamentele medicale ce fac obiectul contractului:

Nr.

crt.

Lot

Denumire
echipament

Cantitate

Fisa tehnica
atasata

Sectie

1

Lot 1
Achizitionare
Microscop
operator pentru
Compartimentul
Oftalmologie

Microscop
operator

1 buc.

FT nr. 1

Compartimentul
Oftalmologie

Lot 2
Achizitionare
Videolaringoscop
pentru Sectia
Anestezie Terapie
Intensiva

Videolaringoscop

1 buc.

FT nr. 2

Sectia  Anestezie

Terapie Intensiva

Lot 3
Achizitionarea
Sonda sectoriala
la Sectia Interne

Sonda sectoriala

1 buc.

FTnr. 3

Sectia Interne

Lot 4
Achizitionare
generator de
radiofrecventa
pentru Q.R.L.

Achizitionare
generator de
radiofrecventa

1 buc.

FT nr. 156

Bloc Operator
pentru O.R.L.




1.2 Cerinte pentru ofertant

Pentru demonstrarea capacitatii de indeplinire a contractului, ofertantul va prezenta
urmatoarele documente:

- Certificat de inregistrare dispozitive medicale emis de Ministerul Sanatitii pentru
dispozitivele fabricate de producatori romani sau marcaj CE sau declaratie de conformitate din
partea producatorului/furnizorului (conform Directivei 93/42/EEC si Ordinului Ministerului
Sanatatii nr. 1009/2016);

- Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru comercializare dispozitive
medicale (in conformitate cu Legea 95/2006 republicatd cu modificirile si completirile
ulterioare si prevederile Ordinului Ministerului Sanatétii nr. 1008 /2016), valabil la data limita
de depunere a ofertei;

. Aviz de functionare pentru activitatea de service, emis de Ministerul Sanatatii sau
contract de service cu o firma ce indeplineste conditiile in acest sens (in conformitate cu Legea
95/2006 cu madificarile si completarile ulterioare si prevederile Ordinului Ministerului Sanatatii
nr. 1008 /2016);

- Lista cu personalul tehnic de specialitate care va asigura furnizarea, instalarea,
punerea in functiune, instruirea personalului beneficiarului, precum si service-ul in perioada de

garantie a echipamentelor;

- Documente prin care se confirma/probeaza calificarea personalului propus pentru

instalare, punere in functiune, instruire si service;

lil. 3 Cerinte privind modul de prezentare al ofertei

Pentru fiecare echipament in parte se vor prezenta urméitoarele documente:

- Specificatia tehnica completata insotita de documentatii tehnice in limba romana
(fise tehnice, prospecte, cataloage, manuale de utilizare, etc.) ce demonstreaza indeplinirea
cerintelor din cadrul specificatiilor tehnice din caietul de sarcini;

- Specificatiile/Caracteristicile tehnice se vor completa in tabel conform Anexei -
Fisa tehnica, in mod corespunzator, in coloana 2, prin inscrierea valorilor parametrilor din fisa
tehnica a producatorului/furnizorului.



- Declaratii pe propria raspundere referitoare la indeplinirea activitatilor de
instalare, punere in functiune, instruirea personalului beneficiarului si service-ul in perioada de
garantie pentru fiecare echipament in parte;

- Tabel detalii producator/furnizor (conform Anexei 1);

- Declaratie privind asumarea garantiei pe o perioada de 24 de luni de la punerea in
functiune,

l1l.4 Acte normative
Achizitia se va realiza cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare:
. - Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice;

- Hotararea nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publici/acordului-
cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice;

- Legea nr. 101 din 19 mai 2016 privind remediile si caile de atac in materie de
atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de
concesiune de {ucrari §i concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea
Consiliutui National de Solutionare a Contestatiilor;

- Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

- Hotardrea Nr.144 din 23 februarie 2010 privind organizarea si functionarea

Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordin Nr. 1008 din 6 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
. de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul san&tatii,
referitoare la avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale;
- Ordinului Ministerului Sanatatii nr. 1009/2016 privind inregistrarea dispozitivelor

medicale in baza nationald de date

I1.5 Conditii de garantie
Perioada de garantie completa: minim 24 de luni de la punerea in functiune.

Se va prezenta certificatul de garantie.



.6 Aspecte referitoare la livrarea §i receptia echipamentelor medicale i instruirea
personalului

Pentru toate Loturile durata contractului va fi de 90 de zile de la semnarea
contractului, furnizorul va livra echipamentele in termen de maxim 60 zile de la semnarea
contractului, la locul indicat de beneficiarul final - Spitalul Judetean de Urgenta Zalau.

In momentul livrarii fiecrui echipament se va intocrni un proces verbal de predare -
primire.

Furnizorul se va asigura de realizarea instruirii personaluiui medical si tehnic care va
utiliza echipamentele furnizate.

Dupa montarea echipamentelor si punerea lor in functiune se va intocmi un proces
verbal de punere in functiune a acestora §i vor fi organizate intalniri cu reprezentantii sectiilor
pentru care se achizitioneaza echipamente si se va elabora un plan de instruire, care va
cuprinde minim urmatoarele aspecte:

- numarul de personal si specializarea acestuia, desemnat din partea sectiei
sau compartimentului, sa participe la sesiunile de instruire;

- programarea sesiunilor de instruire.
Pe parcursul activitdtilor de instruire se vor completa listele de participanti (nume

participant, functia, sectia/compartiment, date de contact, semnatura) pentru fiecare sesiune

de instruire. Pe aceasta lista se va specifi

fost facuta aceasta.

Se va tine cont de faptul ca durata totald a contractului trebuie si acopere: livrarea,
punerea in functiune si instruirea personalului.

in anexd sunt prezentate fisele tehnice ale produselor ce fac obiectul achizitiei pentru
fiecare lot in parte. Fisele tehnice vor fi completate conform Anexei la prezentul caiet de

sarcini.
IV. Plata serviciilor

Plata se va face in baza contractului de furnizare si va fi efectuata astfel:
a) 80% din valoare dupa semnarea procesului verbal de predare-primire a echipamentelor.
Factura va fi insotita de procesul verbal de predare-primire a acestora semnat de: Autoritatea

Contractanta, beneficiar final si furnizor,



b) 20% din valoare dupd punerea in functiune a echipamentelor si instruirea personalului.
Factura va fi insotita de procesul verbal de punere in functiune a echipamentelor medicale si

lista personalului medical si tehnic care a participat la instruire.

V. Legislatia muncii
Furnizorul serviciilor va respecta intreaga legislatie a muncii care se aplica personalului
acestuia, inclusiv legile referitoare la angajare, sanatate, securitate, asistenta sociald, imigrare
$i emigrare si 1i va asigura acestuia toate drepturile legale.
Furnizorul ii va obliga pe angajatii sai sa se conformeze tuturor legilor in vigoare, inclusiv celor
legate de securitatea muncii.

VI. Sanatatea s§i securitatea muncii
Furnizorul are obligatia de a lua toate masurile impuse de legislatia in vigoare pentru
asigurarea securitatii si sanatatii personalului angajat pentru derularea contractului, in toate

aspectele legate de munca.

V. Limba utilizata in derularea contractului
Limba utilizata in cadrul activitatilor desfasurate este limba romana. In acest sens, toate

documentele vor fi elaborate in limba romana.

DIRECTOR EXECUTIV
loana LavinigGHILEA

intocmit, :1) Z ?
Calin Alexa v
Laurentiu Barpa _~



TABEL DETALII PRODUCATOR

Denumire echipament:

Anexa 7

Nr, crt, Informatii solicitate Rdspuns

! Denumire producdtor

2 Tara de resedintd a producdtorului —
Adresa pogstald

3 Jara / adresa/ unitdtii de productie

4 Pagina web (daca este disponibild)

5 State membre UE unde produsul/produsele
este/sunt comercializat(e)
Sistemul Calitdiii
- Standard aplicat

6 - Activitdfi acoperite de standard
- Organismul de certificare

7 Declaratie sau autorizatie

- Numele semnatarului

- Pozitia in compania producditoare

- Contact (telefon /fax/e-mail)

Producator/furnizor..................
{semnatura auvtorizati)



FISA TEHNICA NR. |

Utilajul, echipamentul tehnologic: Microscop Operator

Nr. | Specificatii tehnice impuse Corespondenta Producator
Crt. | prin Caictul de sarcini propunerii
tehnice impuse
prin
Caietul de Sarcini
0 1 2 3

Descriere generala
Microscop Operator

1. Descrierea

Baza cu patru roti cu posibilitate de blocare

Baza cu patru roti cu posibilitate de blocare

Stalp de sustinere

Doua brate de extensie reglabile

Posibilitate extensie brate fata de stalpul de sustinere :
minim 130cm

Posibilitate de miscare pe verticala a bratului
microscopului de minim 60 cm

Posibilitate incarcare brate extensie minim cu 6 respectiv
18kg

Microscop post principal reglabil intre 45 si 90 grade

pentru o pozitie ergonomica de lucru

Microscop asistent coaxial cu oculare variabile 45° - 90°

Sistem video digital din camera video de inalti rezolutie,
monitor TV cu diagonald de minim 70 cm

Caracteristici tehnice

Tip microscop: Galilean

Magnificare: zoom continuu

Tuburi Binoculare : paralele

Oculare: 12,5x

Total magnificarc minim 4,5x —21x

Lentila obiectiv: f= 200 mm

Optica apocromatica

Optica microscopului cu protectic impotriva petelor la

stropire cu lichide

Translator X-Y

Trei tipuri de unghiuri de iluminare :
- unghiul complet de iluminare: +4°, +2°, -2°¢
- unghi +2°, -2° (pentru capsulometrie anterioara)




unghi +4° cu filtrul galben

Sursa tluminare cu bec halogen 100 W

Bec de rezerva inglobat in microscop cu avertizare
luminoasa la arderea unuia din becuri

Cap optic ergonomic cu beam-splitter incorporat pentru o
pozitic confortabila in timpul opcratiei
Beamsplitter

Pedala muitifunctionala pentru reglarea intensitatii
tluminarii si pornirea/stingerea acesteia, zoom-ului
magnificatiei, focusului, selectarea unghiului de
iluminare si pozitionarea translatorului X-Y
Alimentare AC 220-240V 50/60Hz

Blocare electro-magnetica cap optic

Frane electromagnetice

Sistem focusare dublu-motorizat — pozitionare fara
pierderea focusului

Grautate : maxim 250 kg

Alte cerinte:

Conditii de garantie:
Durata perioadei de garantie: 24 luni

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante:

- Conform prevederilor legate in domeniu;

- Declaratie de conformitate din partea producitorujui
(conform Directiva Europeani 93/42/CEE).

Timp maxim de interventie: maxim 48 ore la sediul
beneficiarului

Alte conditii cu caracter tehnic:

Transport, livrare si punere in functiune (de catre personal
autorizat) - gratuite la sediul beneficiarului.

Instruirea gratuita a personalului medical si tehnic
(utilizare si intretinere).

Toate certificatele si autorizatiile trebuie si fie in termen
de valabilitate.




FISA TEHNICA NR. 2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Videolaringoscop

Nr. | Specificatii tehnice impuse Corespondenta Producator
Crt. | prin Caietul de sarcini propunerii
tehnice impuse
prin
Caietul de Sarcini
0 1 2 3
Descriere generala
Videolaringoscop

1. Descrierea

- Autonom, rezistent la apa, operabil pe baterii;

- Timp de operare continuu dupa incarcare de min. 60
minute;

- Camera video 2.0 m-pixeli;

- Monitor LCD HD cu rezolutie inalta 640-
430(RGB), cu inclinatie sus-jos, stanga-dreapta;

- Posibilitate de inregistrare a manoperei;

- Posibilitate de transmitere a imaginii la un alt
monitor;

- Disply color 3,5” full-view;

= Stratantiaburire;
- Buton pentru captarea de fotografii;
- Lumina LED;

- Port micro USB pentru conectare la monitoare
externe;

- Baterii Li-ion reincarcabile 3200m Ah;

- Compatibil cu dezinfectantii de uz medical;

- Lame din otel inoxidabil medical, resterilizabile;
- Sterilizare la temperaturi inaite(134°);

- Lame de diferite dimensiuni: marimea 2-buc.,
marimea 3-1buc., marimea 4-1buc.

Alte cerinte:

Conditii de garantie:




Durata perioadei de garantie: 24 luni

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante:

- Conform prevederilor legale in domeniu;

- Declaratie de conformitate din partea producitorului
(conform Directiva Europeani 93/42/CEE).

Timp maxim de interventie: maxim 48 ore la sediul
beneficiarului

Alte conditii cu caracter tehnic:

Transport, livrare si punere in functiune (de catre personal
autorizat) - gratuite la sediul beneficiaruiui.

Instruirea gratuita a personalului medical si tehnic
(utilizare si intretinere).

Toate certificatele si autorizatiile trebuie si fie in termen
de valabilitate.




FISA TEHNICA NR. 3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Sonda sectoriala

Nr. | Specificatii tehnice impuse Corespondenta Producator
Crt. | prin Caietul de sarcini propunerii
tehnice impuse
prin
Caietul de Sarcini
0 I 2 3

Descriere generala
Sonda sectoriala

1. Descrierea

Aplicatii: Cardiac, Abdominal, Pediatric,
Transcranial

Largime de banda: 1.3-4.6MHz(-20dB)

Numar de elementi: 64

Camp de vizualizare (max): 90°

Adancime de scanare:3-32cm

Frecvente mod B: 1.3-3.2, 1.6-3.8, 1.9-4.6 MHz
Frecvente armonice: 3.4, 3.8, 4.2 MHz

Frecvente doppler: 2.0, 2.3, 2.6 MHz; TD] 2.5,
4.0MHz

Frecvente CW: 2.0MHz

Formate de afisare: Duplex / Triplex
Viteza CW: 30 pasi intre 0.03¢m/s si 38.39 m/s
CW PRF: 0.3-100kHz
Gain 0-100 in pasi de 2
Gama dinamica 24-72 in pasi de 2
Filtre de perete: 7 pasi, CW: 18~14800
Inversare: on / off
Inversare automata: on / off
Mape de gri: 10 tipuri; Mape de culori: off, 8 tipuri
Calcul automat: on/off
Masuratori automate
Zona de trasare: deasupra, dedesubt, tot




Alte cerinte:

Conditii de garantie:
Durata perioadei de garantie: 24 luni

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante:

- Conform prevederilor legale in domeniu;

- Declaratie de conformitate din partea producatorului
(conform Directiva Europeana 93/42/CEE).

Timp maxim de interventie: maxim 48 ore la sediul
beneficiarului

Alte conditii cu caracter tehnic:

Transport, livrare si punere in functiune (de catre personal
autorizat) - gratuite la sediul beneficiarului.

Instruirea gratuita a personalului medical si tehnic
(utilizare si intretinere).

Toate certificatele si autorizatiile trebuie sa fie in termen
de valabilitate.




FISA TEHNICA NR.156
Utilajul, cchipamentul tchnologic:Generator cu radiofrecventi mono/bipolar

Nr. Corespondenta
Crt. Spgmﬁca‘;u teh'm'ce impuse prin propuncri }ehmce Producator
Caietul de sarcini Impuse¢ prin
Caietul de sarcini
0 1 2 3
1 | Paramectrii tehnici si functionali:

Generator cu radiofrecventa mono/bipolar,
putere minima 90W, putere maxima 100W,
frecventa 4MHz, include cablu de alimemtare,
instructiuni de utilizare, raport test.

- Prezinta comutator manual cu LED al

reglariiputerii de la 1-100W

Functii speciale:
TIMER
Aceasta functie speciala limiteazi durata de
aplicarc a puterii RF la o valoare de timp
prestabilitd. Dupé expirarea acestei durate de
timp, generatorul RF va opri automat furnizarea
puterii RF catre instrumentul activ.

Functia TIMER este disponibild doar n
modurile de coagulare, att monopolari ct si

bipolara, dar nu poate fi activati in modurile de
lucru SOFT SPRAY si

RaVoR™(Radiofrequency Volume Reduction —
Procedura de reducerea volumului cornetelor
nazale, a bazei limbii sau a valului palatin).

STANDARD

Aceastd tastd anuleaza functionarea tuturor
celorlalte functii speciale.

AUTO START

Aceastd functic speciala este disponibili doar in
modurile de coagulare bipolara MACRO si
PRECISE. Puterea RF va fi activata automat la
contactul instrumentului bipolar cu fesutul.
Functia este activata cu o intdrziere reglabili

AUTO STOP

Aceastd functic speciala este disponibila doar in
modurile de coagulare bipolari MACRO,
PRECISE i RaVoR™ fiind activati automat in
modul RaVoR™Y(Radiofrequency Volume
Reduction — Procedura de reducerea volumului




cornetelor nazale, a bazei limbii sau a valului
palatin).

Coagularca bipolara va desica tesutul in
timpul fazei principale de coagulare. Cresterea
desicatiei conduce la cresterea impedantei
tesutului. Generatorul controleazi permanent
nivelul impedantei tesutului si va intrerupe
automat functionarca inainte de necrozarea
acestuia.

AUDIO FEEDBACK

Aceastd functie speciald este disponibila doar in
modurile de coagulare bipolara.

In timpul procedurii, tonalitatea semnalului
acustic emis indic nivelul impedantei tesutului.
Cu cat este rezistenfa mai mare, cu atit gradul de
desicare al tesutului si tonalitatea semnalului
acustic sunt mai ridicate. in intervalul 0,0 pani la
5 secunde din momentul contactului
instrumentului bipolar cu tesutul.

Aparatul detine un program special
RaVoR™™(Radiofrequency Volume Reduction
— Procedura de reducerea volumului cornetelor
nazale, a bazei limbii sau a valului palatin).

Memorii programabile

Generatorul are patru taste, numerolate de la P1
la P4 si corespunzand memoriilor in care pot fi
stocate reglajele utilizate frecvent.

Generatorul are un display pe care se afiseazi
programul ales si intensitatea.

In momentul in care electrodul intrd in contact cu
obiecte/suprafete metalice afiseazd un mesaj de
warning.

Specificatii de performanta si conditii privind
siguranta in exploatare:

- Conform normelor Jegislative in domeniu;

- Alimentare la prize de 220V/50Hz, cu
impamantare de protectie

Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante:
- Conform prevederilor Icgale in domeniu;




- Declaratie de conformitate din partea
producitorului (conform Directivd Europeani
93/42/CEE).

Conditii de garantie:
Garantic minim 24 luni.

Alte conditii cu caracter tchnic:

Transport, livrare si punere in functiune (de catre
personal autorizat) - gratuite la  sediul
beneficiarului.

Instruirea gratuita a personalului medical si tehnic
(utilizare si intretinere)




